RI R2 
P le) ) ea ES (eae ae 
ass “! 330K 5° 4 


R3 L36K ig 
” 
N | ( MMF /|C3* 


LS 47MMF 100- 
aS veel 300 
¥ a MMF 


- o Go 
VERTICAL 


INPUT ° fo) \\| oO 0% 1, [ss] 
roo : ORR 
j 

fo) UX fo) 
4 
4 Y 
° tes ° 
VERTICAL O 8O 
; 6d, e 
R7 
5K 
RB RQ 
= 2K 5% L2k5% 
R22 2F 
68K5"% of 
Ve 
9 
R23 C 
47K fe} 
" 
12 
EXTERNAL cio 7.0 


TRIGGER 


HORIZONTAL 
INPUT 


Lt 


R79 
100K 5% 


PILOT LIGHT 


ASTIGMATISM 
R77 


Ges IW 


R8 RO SWEEP 
2K 5%  L2K5% POSITIONING 


TRIGGER 
ENSIT+ 
1ooK/> IVITY 


ASTIGMATISM 
R77 


Ge Ww 


(ANODE 


CONNEC TOR 
5ADP2 @® 
CATHODE 
RAY TUBE 
@ Ci7 
t 


HEATHKIT 


PROFESSIONAL OSCILLOSCOPE 
MODEL OP-1 


® 


HY1I73 


LEAD WITH 
OCOLOR DOT 


Z-AXIS 


SWEEP 
POSITIONING 
R68 


LOOK 


‘TRIGGER 
ENSIT+ 
WITY 


2@ REI TOMA. 


A.C. 


20 40 40 
250 350 450 = |450 
- + 


cy. 
CR TUBE 6.3V 
FILAMENT A.C. 
Y 


STABILITY 


ON REAR OF 
PHASING CONTROL 


105 
125V 
Sq/60 
eu 
M7 
3 AMP [s3] 3 


ja 


4 
-22 =p 2Kpoze ea: 


Tube 
Number V-1 V-2| V-4}V-5/V-6] V-7]V-8}V-9 [V-11} V-12 


bers Milstein 
‘Connectiong 9] 


Fareracey 


